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	Délégation du

Développement durable

Direction du laboratoire


	Objet : Analyse d'eau

NOTE D’INFORMATION



Vous voudrez bien trouver, par la présente :

( un flacon non stérile à cape bleue et un petit flacon à cape rouge destinés à une analyse chimique d’eau.

( un flacon stérile à cape rouge destiné à une analyse bactériologique.
Afin de garantir les meilleures conditions d’hygiène, le prélèvement « cape rouge »    devra être réalisé selon les modalités suivantes :

1° Se laver les mains avant toute manipulation.

2° Passer une éponge propre imbibée d’eau de Javel pour désinfecter l’arrivée d’eau.

3 ° Faire couler l’eau pendant au moins deux minutes.

4° Ouvrir le flacon stérile au dernier moment et le remplir au 9/10ème (au niveau du trait).

Le reboucher immédiatement après.

Important : transmettre le(s) flacon(s) dans les huit heures qui suivent le prélèvement au laboratoire, et ce, avant 15 heures du lundi au jeudi inclus.

Le transport des flacons s’effectuera dans une glacière, à une température comprise entre 1° et 4° C.

A l’issue des analyses, un rapport de résultats, vous sera communiqué. Une note de frais vous sera adressé ultérieurement accompagné du titre exécutoire.
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